Havalı Yatak Ve Hasta Yatağı Çeşitleri 


Havalı Yatak yatalak hasta bakımında kullanılan en önemli medikal ürünlerdir. Sürekli 
yatmak zorunda olan hastaların bası yaralarına önlemek amacıyla en çok tercih ettiği 
üründür. 

Yatak Yarası: Yatan hastaların sürekli aynı bölgede basınç olursa cilt yaraları oluşur. Kemik 
çıkıntılarının olduğu bölgede daha fazladır. 

Havalı Yatak Çeşitleri 


3 tip yatak çeşidi vardır. Baklava tipi, boru tipi ve pozisyon aldıran havalı yatak 
şeklindedir. Baklava tipi havalı yatak uygun fiyatlı olduğu için sıkça tercih edilmektedir. Adını 
baklava dilimi şeklinde olan hava kanallarından almaktadır. Hava kanalları şişirme motoru 
tarafından yöneltilmektedir. Hava kanalları şişirildiğinde hava kabarcıkları senkronize şekilde 
ederek, bir kısım şişirilirken diğer kısım inmektedir. Hasta üzerine yatırıldığında ağırlıktan 
dolayı bu hava değişimi yaşanır. Bazı dilimde basınç varken, diğer kısımlarda yoktur. Bu 
durum hastanın cildindeki basıncı değiştirir. İnen hava kanallarına denk gelen bölgede kan 
akışı hızlanır ve yara oluşumunu önlemek için kullanılmaktadır. 

Boru şeklinde birbirine paralel olarak dizilmiş hava kanallarından oluşan yatağa boru 
tipi havalı yatak denir. Bu yatakların birkaç çeşidi bulunur. Vertilasyon özellikli yataklar, 
hasta yattığı andan itibaren hava üflemeye başlar. Böylece cildin kuru kalması sağlanır. Yara 
oluşumunu önlemek için en etkili yatak tipidir. Boru tipi havalı yatak, çalışma olarak baklava 
tipine benzer. Bir hava kanalı şişirilirken diğeri söner. Böylece basınç değişmiş olur ve yara 
oluşumu engellenir. 

Pozisyon veren havalı yatak tipi ise, yatan hastaya belli pozisyon ve açı veren yatak tipidir. 
Sürekli yatan hastalar normalde belli bir süre sonra pozisyon aldırılması gerekir. Bunun amacı 
yara olmasını önlemektir. Sürekli olarak bu işlemin yapılması kişiyi yorar. Bu nedenle hastayı 
korumak için en etkili yatak tercih edilir. Hastada yara oluşmuş ise bu yatağa geçilerek 
yaraların iyileşmesi sağlanabilir. 


Havalı Hasta Yatağı 


Hasta Yatağının Diğer Yatak Modellerinden Farkları: 
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Hareket etme kabiliyeti olmayan yatalak hastaların özel üretilmiş hasta yataklarını 
kullanmaları çok önemlidir. Normal yataklar, yatalak olan hastaların devamlı yatması için 
uygun değildir. Bunlar hareket kabiliyeti olmayan, sabit modellerdir. Oysa yatalak hastanın 
sürekli aynı pozisyonda kalması çok önemli yatak yaralarının açılmasına neden olabilir. Bunlar 
açık yaralardır ve mikrop kapması halinde önemli sağlık sorunları baş gösterir. Hastanelerde 
normal yataklı servislerde kullanılan yataklar da hasta yataklarına benzemekle birlikte, 
yatalak hastalar için hazırlanan özel hasta yatakları çok daha donanımlıdır. 

Bu yataklar, hem hastanelerde, hem de evlerde rahatlıkla kullanılabilir. Hastaların 
devamlı yattığı düşünülerek tasarlandığından, hem sırt kısmından, hem ayak kısmından 
fonksiyonludur. Yatağın yükseltilme ve alçalma özelliği de vardır. Çok özel anti bakteriyel 
malzeme ile tasarlanmıştır. Tekerleklidir. Serum takma askıları ve korkulukları 
bulunmaktadır. 

Havalı Hasta Yatağı: 


Havalı hasta yatağı hastaların terlemesini önleyen çok özelliğe sahiptir. Karyolanın 
üst kesiminde özel tasarım hava delikleri bulunmaktadır. Bu hava delikleri hastanın uzun süre 
yatsa da, çok sıcak iklimde bile terlemeyi önler ve tenin nefes almasını sağlar. Havalı hasta 
yatağı özellikle hiç kalkamayan, yatalak hastalar için çok kullanışlıdır. Karyolanın dört 
kısmında da serum takma askıları yer almaktadır. Yatak modelinin eni 90 cm, boyu, 1,90 cm 
ve yüksekliği ise 40 cm olarak tasarlanmıştır. 

Havalı hasta yatağı elektrik sistemi donanımlıdır. Elektriklerin kesilmesi durumunda, 

9 voltluk ek enerji deposu bulunmaktadır. Bu pil sistemi hemen devreye girer. Anti bakteriyel 
malzemelerle üretilmiştir. ABS kaplama olan bu modelin son derece kolay temizlendiğini 
ekleyelim. Yan korkulukları sağlam ve yine ABS malzemeden tasarlanmıştır. Kumandası ile 
hareket ettirilebilen bir yataktır. Modeli sitemizden inceleyebilir ve sipariş verebilirsiniz. Son 
derece kullanışlıdır. 


Hasta Yatakları Ne Kadar 

Hasta Yatakları Fiyatları Ne Kadar? 


Günümüzde alışverişin çeşitli yönlerde olması ve birçok marka ile üretici firmanın bir 
arada olması hasta yatakları ne kadar sorusunun tam bir karşılığı olmamasına sebebiyet 
vermektedir. Hastaların ve yakınların internette ve medikal mağazalarda sıkı bir inceleme 
yaptıktan sonra hasta yatakları ne kadar konusunda tam bir bilgi birikimine sahip olmaları 
daha sonra pişman olmamaları açısından son derece önemlidir. 
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Birçok üretici firma farklı fonksiyonlara sahip birçok çeşitte hasta yatakları imal 
etmekte ve satışa çıkarmaktadır. Elektrikli hasta yataklarının fiyatı 1.500 liradan başlarken bu 
fiyat tam fonksiyonlu ve çok yönlü karyolalarda 3 bin ile 4 bin liraya kadar çıkmaktadır. Daha 
uygun bir şey düşünenler için ise bin liranın altında manuel model yataklar çeşitleri de piyasa 
içerisinde mevcuttur. Ekonomik durumları ve bütçeleri bir hasta yatağı satın almaya 
yetmeyen kişiler için ise birçok marka ve firma hasta yatağı kiralama seçeneğini sunmaktadır. 
Bu türden karyolalarda aylık ya da yıllık olarak kiralama avantajları bulunmakta. Tıbbi ve 
hijyen açısından hiçbir sorunu ve sakıncası bulunmayan bu yataklar da tıpkı satın alınan 
ürünler gibi tam ölçekli olarak çalışmakta ve ihtiyaçları karşılamaktadır. Genelde geçici 
hastalar için kiralama yoluna gidilebilir. 

Hasta Yatağı Alırken Dikkat Edilecekler 


Potansiyel müşterilerin akıllarında yer eden hasta yatakları ne kadar sorusu 
ekonomik olduğu kadar pratik ölçülerde de kendine yer bulmuştur. Buna göre sırf bir hasta 
yatağını ucuz diye almak yanlış ve mantıksız olacaktır. Tamamen hastanın hastalık gidişatına 
ve durumuna göre seçilmesi elzem olan hasta yatakları bu noktada tercih edilmeli ve fiyat 
derecelendirmesi sonradan yapılmalıdır. Aksi takdirde sırf fiyatı uygun diye alınan hasta 
yatakları ihtiyaca cevap veremeyeceği için kullanılamaz ve işe yaramaz bir duruma 
gelebilecektir. 


Ev Tipi Hasta Yatakları 

Ortak Kullanım Özelliği Sayesinde Çoklu Kullanım Mümkün 


Ev tipi hasta yatakları hem hastane hem de sağlık merkezleri gibi kullanım alanı 
yönünden ortak bir payda üzerinde bulunabilir. Hatta aynı ürünler sağlık merkezlerinde de 
kullanılabilmektedir. 2 motorlu olarak üretilen bu ev tipi hasta yatakları kumandası sayesinde 
baş ve ayak kısımlarını hareket ettirebilir. Bu özellik hastanın kendi istediği zaman birilerine 
ihtiyaç duymadan daha rahat bir şekilde dinlenmesini ya da uyumasını sağlamaktadır. Bakımı 
kolaylaştırmak için her yöne dönen tekerlekler üzerine konulan yatak terleme ve neme karşı 
delikli yapısı sayesinde yatak şiltesinin hava almasını sağlayan bir özelliğe sahiptir. Hijyen çok 
önemli bir ayrıntı olduğundan kolay çıkartılabilen başlıklar kolayca temizlenebilecek özellikte 
ürünlerden imal edilmektedir. Yatağa sabitlenmiş bir adet serum aparatı ihtiyaç anlarında 
kullanıma uygundur. Krom kaplama olarak üretilen yan korkuluk kısımları istenilen zamanda 
çıkartılıp tekrar kolayca takılmaya uygundur. 
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Hasta Psikolojisi Düşünülerek Hazırlanan Hasta Yatakları 


Ahşap ve suni deriden yapılan ev tipi hasta yatağı hastalığı andırmayan yatak yapısına 
sahiptir. Bu şekilde moral olarak daha olumlu bir hisse sahip olan hastalar hasta yatağı 
özelliğinin getirdiği avantajlardan da mahrum kalmamaktadır. Yan korkulukları istenildiğinde 
indirilip kaldırılma özelliklerine sahiptir. Ayrıca motoru sayesinde ayarlanabilen sırt kısmı ve 
ayak kısmı hastanın daha konforlu bir zaman geçirmesini sağlar. Ahşap olarak üretilen bir 
diğer hasta yatağı modelinde ise dört tarafta bulunan serum askısı monte etme alanı 
bulunmaktadır. Bazali karyola özelliğine sahip olduğundan normal bir yatak olarak 
kullanılabilir. Baş ve ayak kısımları hareket ettirilebilir. Tek bir mandal yardımıyla korkuluklar 
indirilip kaldırılma özelliklerine sahiptir. Baza özelliği olduğu için aşağı iç kısma girecek şekilde 
kapanan bir sisteme sahiptir. Mavi yatak rengi ve açık kahverengi ahşabı sayesinde ev 
ortamına uyacak bir özelliğe sahiptir. 

Motorlu Hasta Karyolası 

Motorlu Hasta Karyolası Ürün Özellikleri 


Çeşitli süreçlerde hasta olan kişiler için özel üretilmiş motorlu hasta karyolası 
tamamen hastanın konforu ve iyileşme süreci için hususi olarak dizayn edilmiş yataklardır. Bu 
yataklar yuvarlak hatlı modellerdir ve ön yüzeyleri pürüzsüzdür. Bu sayede hasta için elzem 
olan sıhhi destek herhangi bir soru işareti bırakılmaksam eksiksiz olarak yerine getirilir. 


Elektrikli bir sisteme sahip olan ve uzaktan kumanda ile çalışılan motorlu hasta 
karyolası artı ve eksi olarak 15 derecelik eğimlere kadar yükseltilip alçaltılabilir. Baş ve ayak 
panelleri çıkartılıp yeniden takılabilir özelliklere sahiptir. Metal bölümleri tamamen özel bir 
ilaç olan toz boya ile boyanmıştır. Bu sayede herhangi bir mikrobun bulaşma ihtimali 
tamamen ortadan kaldırılmıştır. Yedek serum kancaları ile birlikte toplamda 3 ve 4 adet 
serum kancası aparatları da mevcuttur. Yanlış yönlendirmelere ve kullanımlara engel olmak 
adına kilit sistemi de motorlu hasta karyolası ürün özellikleri arasında gösterilmektedir. 

Aynı uzaktan kumanda avantajı sayesinde yatağın ısısı hastanın ihtiyaçları 
doğrultusunda arttırılıp azaltılabilir. 4 tekerleklidir ve sessiz çalışma prensibine dayalı olarak 
bu tekerlekler çalışmaktadır. Gece kalkmalarında ve uyanmalarında herhangi bir kazaya 
engel olmak için yatağın altında özel bir ışık söz konusudur. Bu ışık gündüzleri uzaktan 
kumanda ile söndürülebilir. Piyasadaki her motorlu hasta karyolası ve muadili ürün Türk 
Standartları Enstitüsüne uygun bir şekilde üretilmektedir. 

Motorlu Hasta Karyolası Satın Alma ve Kiralama Seçenekleri 
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Geçici hastalar için motorlu hasta karyolası ve benzeri ürünleri aylık ve yıllık olarak 
kiralama seçenekleri mevcuttur. Aylık olarak kiralanan karyolalarda ödeme peşin alınmakta 
ve devam edildiği takdirde aylık olarak ödeme alınmaya devam edilmektedir. Kalıcı hastalar 
için ise medikal ürünler satan mağazalardan ve Online satış merkezlerinden karyolalar temin 
edilebilir. 

Medikal Yatak 

Medikal yataklar hastanın ihtiyacına göre tasarlanmış, yan kısımlarında düşmeyi önleyen 
korkulukları bulunan yataklardır. Engelli, kronik hastalar için uygundur. Hem sosyal bakım 
ortamlarında hem de evde bakım sürecinde bakıcının işini kolaylaştıran medikal yatak 
hastanın hareketine yardımcı olur. Normal yataklardan farklı, hastanın düşmesini önlediği, 
kolay hareket edebilmesi için tekerlekleri bulunduğu ve ortopedik özelliğe sahip olduğu için 
bu ismi almıştır. 


Evde Kullanılan Medikal Yatak 


Hareketli hasta yatağı, en çok hastanelerde tercih edilen yatak tipidir. Ancak evde 
hasta bakımı ve yatalak hastalar için zahmetsiz ve sağlıklı bir bakım sağlar. Yatalak hastaların 
tuvalet ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanan yataklar vardır. Tamamen hastanın sağlık 
durumuna göre tercih edilen yataklar evde kolaylık ve temizlik sağlamaktadır. 


Medikal Yatak Çeşitleri 


Hastanın kontrol edebilmesi ve kumanda yoluyla yatağa şekil vermesini sağlayan 
yatak tipine 'kumandalı hasta yatağı 1 denir. Bununla birlikte yatalak hastaların banyo yapması 
zordur. Bu ihtiyaca karşılık tasarlanan hasta yıkama yatağı, pompa yardımı ile şişirilip küvet 
haline getirilmektedir. Yatak içinde kirli suyu boşaltma, baş tutma desteği ve tutunmak için 
yerler bulunan bu yatak tipi, hastaların zorluk yaşamadan yıkanmasına yardımcı olmaktadır. 

Felçli hasta yatağı ise, hareketleri çok kısıtlı olduğundan dolayı medikal yatak içinde 
tuvalet ve oynar başlık yapısıyla tasarlanmış olup, ayaklarını ve başını bir kumanda ile 
kaldırma sistemine sahip yataklardır. Lazımlıklı yatak ise, kendi başına hareket sağlayamayan 
ya da sürekli yatak istirahatini geçirmek zorunda kalan hastalar için tasarlanmış medikal 
yatak hastanın kendi ihtiyacını gidermesini sağlamaktadır. Katlanabilir hasta yatağı ise özel 
olarak tasarlanmıştır. Yatağın hareketli bir yapıya sahip olmasıdır. Hasta yatağı kumanda 
yardımı ile oturma ve yatar pozisyona geçmesini sağlar. Hasta yatağı olarak hastanelerde 
daha sık kullanılsa da hastaya bağlı olarak evde de kullanıma uygundur. 
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Hastane Yatak Fiyatları 

Hastaların tedavileri sırasında konforları için en önemli faktörlerden biri yataklarının 
konforunun nasıl oldukları ile alakalıdır. Hastalar, günlerinin büyük bir çoğunluğunu hasta 
yatakları içinde geçirmelerinden dolayı, uygun nitelikte olmayan yatak ve yatak sistemleri 
hastanın iyileşme sürecine menfi etkiler katmaktadır. Hem bakıcıların hem de hastaların bu 
süreçlerinde can simidi olan sistem ise hasta yataklarıdır. Hem evlerde hem de hastanelerde 
etkinlikle kullanılabilen hastane yatak fiyatları ve çeşitleri farklılık gösterebilmektedir. 


Hastane Yatak Çeşitleri 


Birçok farklı tasarım ve özellikte üretilen hastane yatakları genel olarak 
değerlendirildiğinde, elektrikli, lazımlıklı, ahşap tip, tam ABS'li, asansörlü, full asansörlü ve 
havalı hasta yatakları olarak sınıflandırılmaktadır. Bununla beraber, iki, üç ve dört motorlu 
seçenekleriyle de hastaların hizmetine sunulmaktadır. Hasta yatakları, o kadar fazla çeşide 
sahiptir ki, yapılacak seçim için güzel bir araştırma yapılması önem arz etmektedir. Hastanın 
vücut özellikleri, mekânın yapısı, bakıcıların durumları ve ekonomik durum kıyaslaması 
yapılarak istenen yatak seçilmelidir. Hasta için bu yatakların önemi değerlendirildiğinde, 
hasta ile yatak uyumunun da sağlanmasının ciddi olacağı görülmektedir. 

Hastane Yatak Fiyatları 

Hastane yatak seçimindeki faktörlerden biri de ekonomik durum olduğundan, 
hastane yatak fiyatları, tercih için önemli bir kriterdir. Her cebe ve her bütçeye uygun 
hastane yatak fiyatları bulunmakta olup, bütçesi kısıtlı olanlar ya da hastalık süresinin kısa 
olacağı düşünülen hastalar için kiralama seçenekleri de bulunmaktadır. Hastane yatak 
fiyatları hakkında en fazla sorulan sorulardan biri de ücretlerinin SGK aracılığıyla devlet 
tarafından ödenip ödenmediğidir. Cevap olumlu olacaktır ancak bunun için bazı ilave işlemler 
gerekmektedir. Öncelikle hasta için hastane kurulundan yatalaklığa dair rapor alınması 
gerekmektedir. Buradan alınan rapor ve reçeteler o ilin SGK müdürlüğüne beyan edilerek, 
hastane yatakları doğrudan SGK tarafından, hastanın adresine gönderilmektedir. 


Yatalak Hasta Yatağı 

Kariyer Medikal : 

Yatalak hastaların daha iyi bir yaşam standardına sahip olmasını sağlamak adına hasta 
yatağı satışı ve kiralama hizmeti sunan Kariyer Medikal, birinci sınıf kalitede malzemeler 
kullanarak üretim gerçekleştirmektedir. Hastaların sorunsuz olarak dinlenebilmeleri için farklı 
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ihtiyaçlara göre tasarlanan hasta yatakları uyuma, oturma gibi birçok moda uyarlanarak 
kullanılabilmektedir. 

İki ya da üç motor kullanılarak tasarlanan ve uzaktan kontrol edilebilir özelliğe sahip olan 
hasta yataklarının yükseklikleri de istenildiği şekilde ayarlanabilmektedir. Hastaların tüm 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak üretimi gerçekleştirilen tüm hasta yatakları, ev tipi ya 
da hastane tipi seçenekleri ile birlikte satışa sunulmaktadır. Yalnızca hastanın konforu değil, 
hastaya bakan kişiye de büyük bir kolaylık sağlayan yatalak hasta yatağı ürünleri, gerekli tüm 
standartlara uygun olarak tasarlanmıştır. 

Kariyer Medikal, yatalak hasta yatağı satışının yanı sıra kiralama hizmetleri de 
sunmaktadır. 

Yatalak Hasta Yatağı Özellikleri : 

Sahip olduğu işlevsel özelliği ile her biri ayrı kategoriye ayrılan ve ihtiyaca göre 
manuel ya da motorlu olarak kullanılabilen yatalak hasta yatağı ürünleri, hastaya müdahale 
edilmesi sırasında da büyük bir kolaylık sağlamaktadır. İhtiyaca göre manuel ya da motorlu 
olarak kullanımı mümkün olan hasta yatakları, hastayı zorlanmadan hareket ettirebilmek için 
farklı pozisyonlara kolaylıkla alınabilmekte ve böylece hem hasta hem de hastaysan bakan 
kişi sıkıntı yaşamamaktadır. 

Yatalak hasta yatağı satın aldıktan sonra işiniz bittiği takdirde tekrar iade edebilme 
şansına sahipsiniz. En ekonomik fiyat seçenekleri ile birlikte kiralayabileceğiniz hasta 
yataklarının montajı firma ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Yüksek kalite standartlarında üretilen ve satışı ya da kiralama hizmeti gerçekleştirilen 
yatalak hasta yatağı ürünleri, ev tipi modelleri ile birlikte hastanın az da olsa hastane 
ortamından uzaklaşmasını sağlıyor ve bu da onun psikolojisi adına olumlu sonuçlar 
doğruyordur. 

Hasta Karyolası Fiyatları 

Hasta Karyolası İle Konforlu Süreçler 

Yatakta tedavi görmesi gereken hastaların ya da yaşlı - engelli kişilerin yaşan 
standartlarını iyileştirerek, hasta bakıcıların ya da refakatçilerin hastaya olan müdahalelerini 
kolaylaştırmak için geliştirilmiş olduğumuz tıbbi demirbaşlardandır. Modellerine göre değişen 
hasta karyolası fiyatları ile hizmetinize sunulan ürünlerimiz, kesenize uygun seçenekler ile 
maddi anlamda yardımcı olmaktadır. 

Eskiden yalnızca hastanelerde kullanılmak amacı ile geliştirilen hasta karyola 
modelleri, teknolojinin ve sistemlerin gelişmesi ile artık evlerde de kullanılmaktadır. Manuel 
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olarak kullanılabilen hasta yatakları ile hastalarınızın konforu sağlamak için her türlü 
ayarlamayı kendiniz yapabilirsiniz. 

İşlevine göre de farklı modellere ayrılan hasta karyolası fiyatları da bu özelliklere göre 
değişmektedir. Modellerimizin tamamında hastalarınızın düşmesini engellemek için özel yan 
korkuluklar yapılmıştır. Yatan hastaların pozisyonlarının da kolay bir şekilde değiştirilmesini 
sağlayan ürünlerimiz ile hem siz hem de hastalarınız rahat edecek. 

Uygun Fiyatlar İle Kaliteli Yataklar 


Müşteri memnuniyeti ile hizmet veren firmamız, en uygun hasta karyolası fiyatları 
sunarak keselerinizi de güldürmektedir. Hastanelerde genel olarak 3-4 motorlu hasta 
karyolası kullanılırken, evlerde ise 2 motorlu hasta karyolası kullanılabilmektedir. 

Elektrikli olarak tasarladığımız hasta karyolası modellerimiz, kumanda ile 
yönetilebilmektedir. Motorun sayısı arttıkça, yatağın fonksiyonu da artmaktadır. Hastaların 
tedavi sürecinin daha rahat ve konforlu geçmesini sağlayan hasta karyolası modelleri, 
hastalar kadar hastalara bakacak olanlar için de idealdir. 

Firmamız tarafından en uygun fiyatlar ile sunulan hasta karyolalarını isterseniz satın 
alabilir, isterseniz kiralayabilirsiniz. Her iki durumda da sîzlere ödeme kolaylığı sunan 
firmamız, kiralama gün sayınıza göre en uygun seçenekleri sunmaktadır. 

Müşteri memnuniyeti kapsamında hizmet veren firmamız ile iletişime geçerek 
hastanıza en uygun hasta karyolası modellerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilir fiyatlarımız 
konusunda ön bir bilgi edinebilirsiniz. 

Kaynaklar: 

• https://www.haskarmedikal.com 

• https://www.hasta-yataklari.com 

• https://www.hastayataklari.co 

• https://www.radikalmedikal.com/havali-yatak.html 

• http://www.havaliyatak.co 

• https://www.hastakaryolasiemek.com 

• https://www.hastayataklariemek.com 


https://www.hastayataklari.co 












Hasta Yatağı Görselleri 



https://www.hastayataklari.co 














